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Introducción 
El diagnóstico precoz de VIH permite un tratamiento oportuno y efectivo.  

Esto requiere una constante participación del sistema de salud para mejorar la accesibilidad al diagnóstico.  
En 2013 el Ministerio de Salud de Nación recomendó un nuevo algoritmo (NA) diagnóstico con la incorporación de técnicas moleculares para la 

confirmación. El propósito de este cambio fue agilizar el diagnóstico y reducir los tiempos de evaluación inicial en los pacientes infectados. 
 

 

Objetivo 
Evaluar la implementación de un nuevo algoritmo diagnóstico para VIH que incluye métodos moleculares para la búsqueda de RNA viral. 
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Figura 1.  Cuadro comparativo entre algoritmos de diagnóstico  de VIH: algoritmo tradicional (AT) y nuevo algoritmo (NA). 

Figura 4. Resultados de Carga Viral (CV) de las 64 solicitudes recibidas para diagnóstico de VIH  según el nuevo algoritmo. 

Figura 3. Resultados de western blot (WB) de las 89 solicitudes 
recibidas para diagnóstico de VIH según algoritmo tradicional.  

Figura 2. Distribución de las 153 muestras según solicitudes de diagnóstico según algoritmo tradicional (AT) 
o nuevo algoritmo (NA). 
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